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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЁНИЯ
1(РОСЗдрАвнддзО|рЁ ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 05 февраля 2018 года № ФСЗ 2011/10644

Лист 1

М а медицинское изделие
Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab Seven с 
принадлежностями:
1. Датчики и насадки: :
1тС фазированной электронной решеткой:
1.1. SP243B, SP2442/
2. С электронной решеткой: ^  ^
2.1. Конвексные:
2.1.1. А С 2541,С А 541,С А 631.,: ;
2.1.2. SE3123 - внутриполостной. ..............
2.2. Линейные:
2.2.1. LA332, LA523, LA533, AL2442, AL2443, AL2445.
2.3. Специальные Датчики:
2.3.1. ST2612 - трансэзофагеальный.
2.3.2. ST2613 - трансэзофагеальный.
2.3.3. IOT332 - интраоперационный.
2.3.4. ЮГл323 - интраоперационный.
2.3.5. LP323 - лапароскопический.
2.3.6. BL433 - линейный для 4D.
2.3.7. SB21.41 - линейный для 4D.
2.3.8. ВС441 - конвексный д.ля 4D.
2.3.9. ВС431 - конвексный для 41).
2.3.10. ВЕ1123 - внутриполостной для 4D.
2.3.11. TRT33 - биплановый ректазьный.
2.3.12. S2MCW Допплеровский датчик.
2.3.13. S5MCW Допплеровский датчик.
2.3.14. SHFCW Допплеровский датчик.
II. Насадки для датчиков:
1. Биопсийные насадки:
1.2. Для фазированных датчиков (не более 10 шт.).
1.3. Для копвексных Датчиков (не более 10 шт.). _
Г.4. Для линейных датчиков (не более 10 щт.).
1.5. Для специальных датчиков (не более 10- — __ А'2. Насадки для 3D - датчиков:
2.1. Для фазированных датчиков.
2.2. Для специальных датчиков.
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Лист 2

2.3.;Для конвексных и линейных датчиков.
3. Насадки для модуля Virtual Navigator:
3.1. Virtual Biopsy.
3.2. Elrax Civco Biopsy.
3.3. Vtrax Starter. г
III: Модули: ’
1. ДШгплёрографический модуль (спектральное PW/CW и цветовое CFM
допплеровское картирование). 1
2. Модуль для проведения эластографии. Л л-
3. М й^л!, длярабЬтьге 3D̂ ^̂  - /  : ;
4. Модуль панорамного сканирования.

. 5. Модуль андоиза состояния артерий. У '2 2 _
6. Модуль для работы чрезпищеводных и лапароскопических датчиков. :
7. Модуль цифрового архива ria жёстком и лазерном дисках (HDD, DVD-RW^ USB).
8. Модуль интегрированной системы стресс-эхо с возможностью проведения
нагрузочных и фар.макологических проб. 2̂^̂2 2 2 2 л
9. Модуйь для совмещения ультразвукового й томографического изображений - Virtual

2NaMgator2" 2 ' 2  А 2'": '2'-- ,- ;2 2  - 2^2.:-' -2 2 - '  - ' - ' - ' ; ; . 2 '
10; Мрдулй для проведения тершабляции.^ :/ 2
IV. Лицензии: 2 2'222 - ' ' 2 .  ;.2.2с2,:2;2

HyCaMi o; "" 2 ■ . ■  2 2 - 22У 2 2
2. Advanced Cardio (Strain rate + Stress). ■
3, Vascular. ■ 2 ■ 2  ̂ ■
4 .Ob/Gyn. 2:2 'У-'Уy- ' y  - -У-  ̂ ': 2 ■ : 222 ■^^22'2'  '■■';̂ ^̂ ^
5. Urology. ;
6. Breast.
7. Musk/Skeleton.
8. Thyroid.
9. TEL
10. Clips Archiving.
11. DICOM.
12. X-Flow.
13. Doppler.
14. CFM.
15. PW.
16. CW.
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Лист 3

17. V-PAN.
18. QIM r.
19. X-Strain.
20. СММ.
2 1 . TVM.
22. Stress Echo.
23. M-View.
24. Dicora.
2 5 . CNTI.
26. QAS,
27. Automatic Gain and TGC.
Ж Т Р -View,
;29. Elastosonography.
30. Elastosonography measurement.
31. Virtual Navigator.
V. Принадлежности:
1 .'Комплект позиционеров (датчиков пространственного положения) с креплениями 
для модуля Virtual Navigator.
2 , Держатель-пантограф для монитора (с комплектом кабелей).
З-Монитор 19-21 дюйм.
4. Ультразвуковой гель.
5. Адаптер.
6. Инструкция пользователя.
7. Сервисный ключ USB2.0.
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