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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ\ОКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРДВООХРАН
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ У

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22375

На медицинское изделие
Система обработки эндоскопических изображений Aohua, в вариантах исполнщ^^"^"
I. Сйе^ми^бра^^^^ эндоскопических изображений Aohua на основе видеопро 
эндоскопического АС-1;
1. ВиД|р^)ОДёсеор Эндоскопический А̂ ^̂
- койачрк б й  - от 1 до 10 шт.;

 ̂  ̂ - от 1 до 10 шт.;
- карта;пш^^^^^^ 10 шт. (при необходимости); -
- кабель питания -1 шт.;
- кабёМЩ^Йёо г 1шт. (при необходимости);
- кабс^ЭДЁ|и> от 1 до 10 шт. (при необходимости);
- руководство ПО: эксплуатации -1 шт.;
- кре|йеяЩ^становочные - 4 шт. (при необходимости); :  ̂ ^
- упёкбвочньй лист v̂l шт.  ■■■■■-.■•   .

т ш

т

2. МЬнйбр 27” (S270P) или Монитор 24” (S240P) или Монитор 19” (MD-Q19) - 1 ш т'Ш ^ 
всоёШ ?'*  * . ^ '0 М
-.^мрцитор LCD -1 шт.;,
-эдй^ер к монитору -1  шт.;
- кабёЩВЫС -1  шт. (при необходимости);
- кабель DYI -.1 шт. (при необходимости)
- -стяжка для кабеля - 3 шт. (при необходимости);  ̂ :

-  л  ̂  ̂  ̂ —
кабель питания -1 шт.;

 ̂Э:35Й’Е5ЕсабёЩ̂  ̂ потенциалов -1 шт. (при необходимости);’

-
'

^ ^ щ ш з т т шj' <д '--о- -̂5 Х-?¥

■^ШШ^й^ЭДЙатура медиц^^ (СК103А) - 1 шт. (i
^ ^ 5 ||§ ;^ к о э ^  службы

в сфере здравоохранения

| Ш | Ш Г > Г ^  - Т
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ФЕД-ЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22375

4V 5. Руководство по эксплуатации -1 шт. У;' ' ; Г
. ,11; Система обработки эндоскоп^ескик изображений Aohua на основе 

видеопроцессора эндоскопического AQ-90: -
■ 1̂ эндоскопический AQ-90 -1  шт.ув составе:
- видеопроцессор эндоскопический AQ-90 -1 шт.;

, ) . - колпачок баланса белого - от 1 до 10 шт.; ; .i-
' - держатель кабеля видеоэндоскопа -1  шт. (при необходимости); .

-А/ А- переюирчате;ш ножной FS-01 -1  шт.; -л-
- Предохранитель - ОТ 1 до 10 шт.; ■ : : ^

- от 1 до 10 шт. (при необходимости);
- кабель питания -1  шт.;

I V . - кабель видеоэвдоскопа - от 1 до 10 шт.; - ; ■ ■
-1: ‘ до 10 шт. (при необходимости);

кабель S-video  ̂ 1 шт. (при необходимости); ;
^ эксплуатации -1  шт.; >• :.ч v.

- 1 шт. :Ч' ; V ' ч  ;■
v  |  - 2. И стори к  света A Q L-90,-1 щт., в составе; wy /  ■, : S

- света AQL-90 -Л  шт.; £■
; - предохранитель - от 1 до 10 шт.;

■: - кабель питания - 1 шт.; - '■ ^ У'
Г  ̂ - рзтсоводство по эксплуатации -:1 шт.; У; - 7 : ^- £

£> '£7 ::-’утйж6во1в д Й ^  цп£7.Т ^££7 - 7'''^
^ з . ^ о ш ^  M9HriTop"l9’'^ ^ - Q 1 9 ) > ^

: > (при необходимости), в составе:
£ ^ £ '^ " ¥ ^ й т о р 1 .С^^ 7-’ :7

ё ; £ 7у  - кабель Щ С  - ;Г (при необходимости); 7  7
V >777 ^кабель Щ  необходимости); 7; 7
,: 7:Л 7̂ ’ кабеляу 3 шт. (при необходимости); ;
7<-7f^V-BHHT74 у-у '7
7;у7?у.кабёлвп шт.; 7 ~7?у:
7 у77 : - кабёж в^ -1  шт. (при необходимости);
, ;У7£7 - кабель,НПМ1  ̂ 1 шт. (при необходимости):
7 Уу 7 - кабелЬ;8 -^1ёео г 1 шт. (при необходимости)
' 7< 7 - кабел -1  шт. (при необходимо
 ̂ • 7 ,7 •
Ту̂ У у Руковадкггель Ф едеральной

У 7 по йаДзору в сфере здравоохранения

- ; •.''yv
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^ ^   ̂  ̂ ' f j
ФЕЛЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)
fetssa

ПРИЛОЖЕНИЕ
К

НА М Е д а у й Н С Ш ^ Й З Д ^
ОТ 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22375

4. Т еле:^а  (ACT-3) r 1 шт. (при необходимости), в составе:
- тележка (АЕТ-3) - 1 шт.
- ш ф т ^ й й й к  2.̂  -1  шт.;
-ш естигранник4 мм -1  шт.;
- шестигранник:5 мм -1  шт.;
- Юпоч колесный -1 шт.;
- упаковочный лист -1  шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
III. Система обраббткй,эндоскопических изображений Aohua на основе 
видёрдро^^срр^^ AQ-110:
1. вШеопроцессор эндоскопический AQ-110 -1  шт., в составе:
- видебпродерсор э AQ-110 -1  шт.;
- к о о т й й р к .ё й ^  - от 1 до 10 шт.;
- держатеда' -1  шт. (при необходимости); л ^
- переключатель ножной FS-01 -1  шт.;
- предохранитель - от 1 до 10 шт.;
- карта.памяти USB - от 1 до 10 шт. (при необходимости); . ; с 6̂.̂^
- кабель питания -1  шт.;
- кабель видеоэндоскопа - от 1 до 10 шт.;
-^кабе^да (СОМ) -1  шт. (при необходимости); ;
-жа0е^"ВНи^^^ шт.,(при необходимости);
- кабедь шт. (при необходимости);' '
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковочный лист -1  шт.
2(дастрцга -1  шт.:
2.1. Источник света AQL-110, в составе:
- источник света AQL-110 -1  шт.;
- предохранитель - от 1 до 10 шт.;
-^каёедаЭ щ ^ия 1 ' о
- руководство по эксплуатации -1  шт.;
- уп& ово^Ш 5даст - 1 шт/:
2.2. Ш т р й й к ^  :
-источййрв^^^ 1 шт.;
- предрхранитель - от 1 до 10 шт.;
- дабе]^  пйтанйя - 1 щт,; 
г руковрдств̂ ^̂ ^̂  у  1 шт.; ;

Лист 3

по надзору в сфере здравоохране^
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ФГЛЕРААЬНАЯ СЛУЛ<БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 03 апреля 2024 года Хй РЗН 2024/22375

Лист 4

- упаковочный лист -1  шт.
3. Монитор 27’’ (S270P) йот Монитор 24” (S240P) или Монитор 19’̂ (MD-Q19)
(при необходимости), в составе:
- монитор LCD -1  шт.;
- адаптер к монитору - 1 шт.; ^
- кабель BNC 1 шт. (при необходимости);
- кабёхьрУ ! -1  шт^ (при необходимости);
- с т я й а  необходимости);
- вштг?.
- кабель питания -1  шт.;
- кабель,выравнивания потенциалов - 1 шт. (при необходимости); ■ ; v
- кабель HDMI -1  шт/(при необходимости);
- кабель S-video - 1 шт. (при цеобходимости);
- Кабель заземления -1  шт. (при необходимости);
- упаковочный лист -1  шт.
4.: Тележка (АЕТ-3) -1  шт. (при необходимости), в составе:
- тележка (АЕТгЗ) - 1 шт. ,
- шестигранник 2.5 мм г 1 шт.; . ,
- шестигранник 4 мм -1  шт.;
- шестигранник 5 мм - 1 шт.;
- ключ колесный - 1 шт.;
г уп&рвоотыи лист -1  шт.
5. К й Ш ф ф а  м едаинская ( №  - 1 шт. (при н ео б х о д и м о сти )/; v
6. Руководство по эксплуатации -1  шт.
IV. Система ббработки э изображений Aohua на основе

1. Ввдебпрбцефрр^от AQ-200 - 1шт.^ в составе:
!^видёрцррце^^^ AQ-200 - 1 шт.;
- колц^ркбаЛ  до 10 шт.;
- n e p e K ^ w f e ^  1 шт.;
- предохранитель - от 1 до 10 шт.;
- к а р т Г п а д ^  1 д о  1&ТПТ. (при необ}соди1ш
- карта RFID - от 1 до 50 шт. (при необходимостй
- кабель питания - 1 шт.;; /V ; i : / i v
- кабель для передачи данньк (AQ-LINK) - 1
- ка&ЛЁрп^оврлоконнь1й - от 1 до 10 шт. (при

ПО надзору в сфере здравоохранения Самойлова!
е

А1380
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ФЕЛЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22375

Лист 5

- KaSejp»:BNC - от 1 до 10 шт. (при необходимости);
- кабель S-video - 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковочный лист - 1 шт.
2. Источник света AQL-200 или AQL-200L -1  шт.:
2.1 Источник света AQL-200, в составе:
- источник света AQL-200 - 1 шт.;
- предохранитель - от 1 до 10 шт.;
- кабель питания -1  шт
- руководство по эксплуатации -1  шт.;
- упаковочный лист - 1 шт.
2.2 Источник света AQL-200L, в составе:
- истрчй^^^ 1 шт.;
- предоЩйВрель - от 1 до 10 шт.;

, - кабель питания -1  шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковочный лист - 1 шт.
3^Монитор 27: (S270P) или Монитор 24” (S240P) или Монитор 19” (MD-Q19) -1  шт.̂  
(при нербхо^да в составе:
- моййтрр LCD -1  шт.;
- адаптер к монитору - 1 шт.;
- кабель BNC -1  шт. (при необходимости);
- кабель ВУ! -1  шт. (при необходимости); 

стяжка для кабеля - 3 шт. (при необходимости); : < ^
- BHHTj:4jnrr. (при необходимости);
- кабель питания - 1 шт.;
-тсаб^;^^^ 1 шт. (при необходимости);
- кабель HDMI -1  шт. (при необходимости);

gvideo -1  шТ. (при нёобходимости);
- кабель заземления -1  шт. (при необходимости); ,
- упаковочный лист -1  шт.;
4. Т е л ей а ;|А ^  1 шт. (при необходимости)
- тележка (АЕТ-3) -1  шт.
- ш е й й ^ ’аннйк 2.5 мм - 1 шт.; .

 ̂ - шёстпгрщшйк 4 мм -1  шт.;
- шестигранник 5 мм -1  шт.; <
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в  сфере здравоохранения
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ФЕЛЕРА\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 апреля 2024 года Хй РЗН 2024/22375

Г

- ключ колесный -1  шт.;
- упаковочный лист -1  шт.
5. Клавиатура медицинская (СК103 А) -1  шт. (при необходимости).
6. Руководство по эксплуатации -1  шт.

Лист б "

V',"' •• V
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