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ф е д ер а л ь н а я  с л у ж б а  п о  н а д з о р у  в с ф ер е  з д р а в о о х р а н е н и я

^  ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2022 года РЗН 2019/8780

Лист 1

На медицинское изделие
Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA, варианты исполнения: 
ARIETTA S70, ARIETTA 65, с принадлежностями:
Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA 65 с принадлежностями
I. Состав:
1. Основной блок.
2. Видеомонитор специальный. -
3. Кабель сетевой -:
4. Кабель для подключения видеопринтера - 2 шт. : ' -
5. Инструкция по эксплуатации - 2 шт.
6. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S12 - не.более 5 шт. 
(при необход^ости).
7. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический детский S31 - не V- 
более 51ЦТ, (при необходимости).
8. Датчик электронньй конвексный секторный для нейросонографии С42 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
9. Датчик электронньхй фазированный секторный интраоперационный S31KP - не
более 5 шт. (при необходимости). j V -
10. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводаый
S3ESEL - не более 5 шт. (при необходимости). ; ̂  ;; ; ■
11. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транспищеводаый
S3ESLI - не более 5 шт. (при необходимости). : ^
12. Датчик электронньй фазированный секторный кардаологичесдайг^анспищеводный ;
UST-52126 - не более 5 шт. (при необходимости).' ';;
13. Датчик электронный фазированный секторный кардиологаческий=11§Т-52105 - не
более 5 шт. (при необходимости). г
14. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный G41 - не более 5
(принеобходимости).  ̂ ^
15. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный С35 -не более 5 in t.: v 
(принеобходимоста), :■
16. Датчик электронный конвексный секторньш абдоминаш>н^^^Й^^ не более 5:шт. г ?

^Хпри необходимости);/;;;. - ; ■ ''■ Х
17; Датчик электронный конвексный секторный абдомйн|&нШ Ш!ЕР?^УЙклее 5  шт; 
(при необходимости)./
18. Датчик электронный конвексный секторный интрао1|СгШШШШ>13^2и«^е 
более 5 шт. (при необходимости).
Заместитель руководателя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения К Павлюков
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ФЕЛЕРАЛЬНАЛ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ ~
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2022 года 2019/8780

Лист 2

19. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С22К - не 
более 5 шт. (при необходимости).
20. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22I - не 
более 5 шт. (при необходимости).
21. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный С25Р - не более 5 шт. 
(при необходимости).
22. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный UST-9I30 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
23. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный C41V1 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
24. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный С41В - не более 5 шт. 
(при необходимости).
,25. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный C41RP не более 5 шт. 
(йри необходимости).
26. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный GC41R - не более 5 шт. 
(при необходимрсти).
27. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С42К - не 
более 5 шт. (при необходимости).
28. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С42Т - не 
более 5 шт. (при необходимости).
29. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный UST-9132I - не 
более 5 шт. (при необходимости).
30. Датчик Би-плановый трансректальный C41L47RP - не более 5 шт. (при 
необходимости).
31. Датчик электронный линейный для малых органов L34 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
32. Датчик электронный линейный для периферических сосудов L441 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
33. Датчик электронный линейный интраоперационный L44LA - не более 5 шт. (при 
необходимости).
34. Датчик электронный линейный интраоперационный L44|«iffP^^!6^ee 5 шт. (при
необходимости).
35. Датчик электронный линейный интраоперациошп 
необходимости).
36. Датчик элект^юнный линейный интраоперацио! 
необходимости). .
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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Т7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВОШРАНЁВДЯ'^^^. €
(РОСЗДРДВНАДЗРР) ’

к
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЮННОМУ УДО<

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2022 года РЗН 2019/8780

Лист 3

37> Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 - не более 5 шт. (при 
необходимЪстйХ - :
38. Датчик электронный линейный для малых органов L55 - не более 5 шт. ̂ при 
необходимости). :
39. Датчйк .элёкгронньгй линейный для малых органов L64 - не более 5 шт. (при
необходимости): ' ^
40. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K - не более 5 шт. (при
необходимости) У ' ^  ^
41. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K - не более 5 шт. (при
необходимости), у , , ;
42. Датчик электронн^ линейный интраоперационный UST-533 - не более 5 шт. (при , 
необходимости). - '
43. Датчик электронный линейный лапароскопический UST-5418 - не более 5 шг. (при 
необходимости).
■ 44. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-5550 - не более 5 шт. {при 
необходимости).: -

.45.: Даттак электронный линейный интраоперационный EUP-054J - не более 5 шт. (при 
необход^ости), - . ^
46. Датчик электронный радиальный трШ1Сректальный R41R- не более 5 шт. (при - 
необходимости).

:47. Датчик электронный радиальный трансреоальный R41RL - не более 5 пгг. (при 
; неббхрдамости).
.48.,Датчикнезависимыйкардиологическийдлянепрерывно-волновогодопплера- 
:,UST-2266-5-не более 5 Ш Т . (при необходимости). : ̂
49. Датчик электронный фазированный секторный для неонатальной кардиологии 
S42'- не боЛёе 5 шт. (при необходимости). - - ' -
у50:Дат^к электронный конвексный секторный трансректальный CC41R1 - неболее 5 
шт.(принеобходимости). ^
51;Датчик Би-пЛановый трансректальный CL4416R - не более 5 шт. (при- 
необходимости). V : - -
52. Датчик электронный фазированный секторный кардиоло! 
более 5 щт. (при необходимости). у
53 . Датчик электронный конвексный секторный абдомина^^йМй BUP-B5I^o'^e 
более 5 шт. (при необходимости). '
54. Датчик электронный линейный для малых органов Е1 
необходимости). -Г
Заместитель руководителя Федералыюй службы 
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2022 года № РЗН 2019/8780

Лист 4

55. Датчик объёмный для акушерства VC34 - не более 5 шт. (при необходимости). ,
56. Датчик объёмный для малых органов VL54 - не более 5 шт. (при необходимости).
57. Датчик объёмный трансвагинальный VC41V - не более 5 шт. (при необходимости). -.
58. Блок биофизиосигналов PEU-ARIETTA70 (при необходимости).
59. Блок CW&3D EU-9163 (при необходимости).
60. Блок ускорения производительности EU-9162 (при необходимости). '
61. Блок для подключения независимых датчиков EU-9166 (при необходимости).
Й . Блок аналогово видеосигнала EU-9167 (при необходимости).
63. Блок магнитного датчика EZU-RV3S (при необходимости).
64. Блок магнитного датчика EZU‘RV2S (при необходимости). ,
65. Видеопринтёр цифровой черно-белый UP-X898MD (при необходимости).
66. Видеопринтер цифровой цветной UP-D25MD (при необходимости).
67. Жк-монитор IPF-2101 (при необходимости). -
Й* Ключ для ^и вац и и  программы панорамного сканирования SOP ARIETTA70-1 (при 
необходимости),
69. Ключ для активации программы Rt-3D SOP-ARIETTA70-4 (при необходимоста): '
70. Ключ для ^и вац и и  программы FA, SOP-ARIETTA70-5 (при необходимости).-. '
71. Ключ д ^  активации программы автоматического введения данньк пациента SOP- .
ARIETTA70-6 (при необходимости). '.'Г
72. Ключ для аготв^ии программы измерения профиля потока SOP ARIETTA70-7- (при 
необходимости).
73. Ключ для активации программы соединения в формате - -
DICOM SOP-ARiETTA70-10(npH необходимости). . :
74. Ключ для активации программы измерения объёма в режиме 3D SOP-ARIETTA70r20 
(при необход^ости).:
75: Ключ для активации программы STIC SOP-ARIETTA70-41 (при необходимости).
76, Ключ для активации программы 4Dshading SOP-ARIETTA70-51 (при
необход1Шости)д\ {Т ^  л
77, гКлюч для активации программы 3D реконструкции методом «свободной руки» 
^6E-ARIETTA70-37 (при необходимости).
78, Ключ для активации программы замедленно изображе^р':^;ОР5^Д|^Щ7А70.-57 (при 
необходимости);/.
79; Ключ для активации программы передачи структур!
DIG0M SOP-ARJETTA70-21 (при необходимости).
80.:Ключ для шстйвации программы QR в формате DICI 
необходимости), v
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



ФЦДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВбОХРАНЕЙИЯ-
- : - ■ ' - (РосздРАвнллзор) ' -

Jp.'-?;.
ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 октября 2022 года № РЗН 2019/8780
Лист 5

8 \ . Ключ для активации программы автоматического измерения 
FHRSOP-ARIETTA70-72 (при необходимости).
82. Ключ для активации программы автоматического измерения 
IMT SOP-ARIETTA70-38 (при необходимости).

- 83. Юпоч для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA70-63 (при : 
необходимости).
84. Ключ для активации программы автоматического измерения
NTSOP-ARIETTA70-42 (при необходимости). ■
85. Ключ для активации программы TVF SOP-AR1ETTA70-47 (при необходимости)..
86. Ключ для активации программы стресс-эхо SOP‘ARIETTA70-15 (при
необходимости). :
87. Ключ для активации программы анализа 2DTT SOP-ARIETTA70-49 (при : 
необходимости).
88. Ключ для активации программы eXracking SOP-ARIETTA70-11 (при необходимости).
89. Ключ для активации программы WISOP-ARIETTA70-34 (при необходимости).
90. Ключ для активации программы FMD SOP-ARIETTA70-16 (при необходимости). .

' 91. Ключ для активации программы анализа TDI SOP-ARIETTA70-13 (при
необходимости).
92. Ключ для активации п]Х)граммы режима тканевого допплера SOP-ARIETTA70-56 

. (при необходимости).
93. Юпоч для активации программы CW SOP-ARIETTA70-55 (при необходимосп!).
94. ' Ключ для активации программы RTE SOP-ARIETTA70-43 (при необходимости).
95. Ключ для активации программы получения гистограммы.эластичности 
SOP-ARJETTA70-60 (при необходимости).
96. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP-ARIETTA70-58 (при
необходимости). - '
97. Ключ для активации программы получения расширенного кардиологического отчета 
SOP-ARIETTA70-70 (при необходимости).
98. Ключ для активации программы измерений в режиме сдвиговой волны 
SOP-ARIETTA70-73 (при необходимости).
99. Ключ для активации программы навигации в 3D (при 
необходимости).
100. Ключ для активации антивирусной программы SOI 
необходимости).
101. Юпоч для активации программы RVSSOP-ARIE'
102. Программа контрастной гармонической визуали:
Заместит^ь руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ *СЛУЖБА 'п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАБООХРАНЕНИЯ 
:  ̂ : (РОСЗДРАВНАДЗОР) ч ^ ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2022 года № РЗН 2019/8780

Лист 6

необходимости). ; /  : -
103. Программное обеспечение для панорамного сканирования (ARIETTA 65) (при : 
необходимости).
104. Программное обеспечение для работы анатомического М-режима (ARIETTA65)
(при необходимости).:
105. Программное обеспечение для работы в сети DICOM (ARIETTA 65) (при 
необходимости).
106. Программное обеспечение для создания структурированных ответов DICOM
(ARIETTA 65) (при необходимости).
107. Программное обеспечение для запроса и получения данных через DICOM; '  ::
(ARIETTA 65) (при необходимости). -
108. Программное обеспечение для исследования профиля потока (АК1ЁТТА 65) (при 
необходимости). : ;
109. Дрограммное обеспечение для анализа данных тканевого допплера (ARIETTA 65) - 
(при необходимости).
14 р. Программное обеспечения для стресс-эхо (ARIETTA 65) (при необходимости).
111 . Программное обеспечение для автоматического измерения комплекса интима-медйа 
(ARIETTA 65) (при необходимости).
II. Принадлежности. '
1. Пункционный адаптер MP-r:2783-G22 - не более 5 шт.
2. Пункционнь1й адаптер EZU-PA3C1H - не более 5 шт.
3. Пункционный адаптер EZU-PA3U - не более 5 шт.
4. Пункционный адаптер MP-2445SET - не более 5 шт.
5. Пункционный адаптер МР-2458-не более 5 шт. ^
6. Пункционный адаптер EZU-PA532 - не более 5 шт.
7. Пункционный адаптер EZU-PA7C2-не более 5 шт.
8. Пункционный адаптер МР-2824-не более 5 шт.
9. Пункционный адаптер МР-2781-не более 5 шт.
10. Пункционный адаптер .МР-2781-5- не более 5 шт.
11. Пункционный адаптер МР-2781-25- не более 5 шт.
12. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1- не более 5 шт.
13. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2- не более 5 шт.
44. Пункцйоннь1й адаптер EZU-PA7B1-3* не более 5 шт.
15. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-4- не более 5 шт.
16. Пункционный адаптерEZU-PA7B1-С- не более 5 шт.
Л 7. Пункционньтй адаптер EZU-PA7V- не бодее 5 щт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
ПО надзору.в сфере здравоохранения У . _

к Ш т
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Д.Ю. Пасюков
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18. Пункционный адаптер МР-2452- не более 5 шт.
19. Пункционный адаптер EZU-PA5V- не более 5 шт.
20. Пункционный адаптер EZU-PA7L2- не более 5 шт.
21. Пункционный адаптер EZU-PA7L3- не более 5 шт.
22. Пункционный адаптер МР-2448- не более 5 шт.
23. Пункционный адаптер МР-2450- не более 5 шт.
24. Пункционный адаптер EZU-PA7LV1- не более 5 шт.
25. Пункционный адаптер MP-2452-G18- не более 5 шт.
26. Пункционный адаптер MP-24455-G14- не более 5 шт.
27. Пункционный ададтер MP-2445-G17-не более 5 шт.
28. Пункционный адаптер MP-2445-G18- не более 5 шт.
29. Пункцирнньш адаптер MP-2445-G19- не более 5 шт.
30. Пункционный адаптер MP-2445-G20/21 - не более 5 шт. 

,31. Пункционный адаптер MP-2445-G22- не более 5 шт. 
Д2. ПункционньШ адаптер MP-2445-G16- не более 5 шт.
33. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-1- не более 5 шт.
34. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-2- не более 5 шт.

; 35. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-3- не более 5 шт.
36. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-4- не более 5 шт.

_ 37. Пунедионный адаптер EZU-PA5B4-C- не более 5 шт.
38. Пуйкцйрнный адаптер BA-002-G15-AO- не более 5 шт.
39. Пункционный адаптер BA-002-G15-A15-He более 5 шт. 
46. Пункционный адаптер В А-001-не более 5 шт.

: 41.^асадка EZU-PA3CI-не более 5 mt. ;
; 42. Насадка EZU-P АЗ С2- не более 5 шт.
43/Насадка Ё2и-ТЕ^ не более 5 шт.

>44; Насадка для RVS RV-002- не более 5 шт.
>45. Шсадка для RVS RV-ООЗ - не более_5 шт.

46.:Насацка для RVS RV-004 -не более 5 шт.
- 47.,-Набадка'ддя RVS RV-D05 - не более 5 шт. ■- -
. 48] Насадка щм RVS RV-Обб - не более 5 шт. .

49. Насадка для RVS RV-007 - не более 5 щт. 
50!]Насашса7Шя RVS RV-0O8 ^'не более 5 шт. : - '
51.;НасаЙадля RVS RV-009- не более 5 шт. 
52ЛНасадкатщя RVS RV-010 - не более 5 шт.
53. Насадка для RVS RV-011 - не более 5 шт.
Замес11ггадь руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения д .к х Павлюков
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54. Насадка для RVS RV-012 - не более 5 шт.
55. Насадка для RVS RV-013 - не более 5 шт. : "
56. Насадка для RVS RV-015 - не более 5 шт.
57. Водная насадка EZU-WL3 - не более 5 шт.
58. Акустическая насадка EZU-TECPL1 - не более 5 шт.
59. Адаптер для подключения датчиков HI VISION JB-293 - не более 5 Шт.
60. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294 - не более 5 шт.
61. Адаптер для подключения датчиков ProSound LN/CV JB-294B - не более 5 шт.
62. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295 - не более 5 шт. . .
63. Адаптер для подключения секторных датчиков ProSound JB-295B - не более 5 шт.
64. Водонепроницаемый чехол WP-001 - не более 5 шт.
65. Водонепроницаемый чехол для коннектора МР-2790 - не более 5 шт;
66. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1-Н - не более 5 шт.
67. Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1 - не более 5 шт.
68. Чехол для датчика UST-52126 CIV-610-933 - не более 5 шт.
69. Чехол для датчика RB-665P-NS - не более 5 шт.
70. Чехол для датчика RB-945BP-NS - не более 5 шт.
71. Чехол для датчика RB-945BP-S - не более 5 шт.
72. Эластографический стабилизатор МР-2804 - не более 5 шт.
73. Эластографический стабилизатор EL-001 - не более 5 шт.
74. Эластографический стабилизатор EL-002 - не более 5 шт.
75. Подогреватель геля JW-3000.
76. Буквенно-цифровая клавиатура EU-9165
77. Комплект фиксации датчика МР-РН0001.
78. Рука-держатель для FMD МР-АН0001.
79. Рука-держатель для FMD МР-АН0001-1.
80. Набор креплений для видеорекордера PM-AR70-H003. i
81. Комплект правосторонний для монтажа подогревателя геля слева MP'FX-AR70-2R.
82. Комплект левосторонний для монтажа подогревателя геля MP-FX AK70-2-L. :
83. Сигнальный кабель для RVSL-CABLE0940-12. :*$****Йа̂ ^
84. Регулируемая стойка магнитного определителя позиции ЕГ"
85. Источник питания для измерителя сдвиговой водный
86. Ътип держатель датчика МР-2749 - не более 5 шт. . " ‘ " '
87.1-тип держателя датчика МР-2750 - не более 5 шт.
88. Держатель внутриполостного датчика MP-PH-AR70-8.
89. Фиксатор пункционный иглы ВА-001 - не более 5 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения К Павлюков

0107499

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



Ш

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 о к т я б р я  2022 г о д а  P3H2019/87S0

Лист 9

Фиксатор пункционный ИГШ.1 ВA-001-G16 - не более 5 щт. x s
91. Фиксатор пункционный иглы ВА-001-G18 - не более 5 пгг, ■
92^Фиксатор пункционный иглы ВA-001-G20 • не более 5 пгг.
93. Ножная пёдаль МР-234В.
94. Ножная педаль МР-2819. ; ’ •.
95. Гелевая насадка на датчик SF-001. ' ^
96. ЭластоГрафичёская насадка на датчик EZU-TEATC2.
97. Эластбграфическая насадка на датчик EZU-TECPL1. - ]
Система ультразвуковая диагностическая ARIETTA S70 с принадлежностями
Г. Состав:
1. Основной блок.
2. Видеомонитор специальный.
3. Кабель сетевой.
4. Кабель для подключения видеопринтера “ 2 шт.

' 5. Инструкция по эксплуатации - 2 шт. - ' \ ‘
6. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S12 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
7. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический детский S31 - не
более 5 шт. (при необходимости). : : ; : .
8. Датчик электронный конвексный секторный для нейросонографии С42 - не более 5 тпт.
(при необходимости). ' , _ ; .
9. Датчик электронный фазированный секторный интраоперационный S31KP * не
более 5 шт. (при необходимости).  ̂  ̂ ^
Ш. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический транрпищеводный 
S3ESEL - не более 5 шт. (при необходимости). ^
11. Датчи1СЭлёк1роннь1й фазированный секторный кардиологический транспищеводный

;S3ESL1 - не более 5 шт. (при необходимости). , ; V. г
12. Датчик Элек^онньш фазированный секторный кардиологический транспищеврд^й

;USTr52126 - не более 5 шт. (при необходимости). . - ^  г Г
131 Датдак электронный фазированный секторный кардиологичершйД8Т>52105 ‘■'не 
более 5 1Ш‘.’(при необходщмости).

' 14. Датчик электронный конвексный секторный абдоминг 
(при необходимости). - - .
15. Датчик электронный конвексный секторный абдоминг 
(при необходимости).
16. Датчик электронный конвексный секторный абдоминг 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранен1ш ̂

5 шт.

шт.

1с 5 ШТ;

Гю. Павлюков

Д 1:06592
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(при необходимости).
17. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный 022Р - не более 5 шт. ;

_ (при необходимости). :
18. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С22Т - не 
более 5 шт. (при необходимости).
19. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С22к - не 
более 5 шт. (при необходимости).
20. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный C22I - не
более 5 шт. (при необходимости). _
21 . Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный С25Р - не более 5 шт. 
(при необходимости).
22. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный UST-9130 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
23. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный С41VI - не 
более 5 шт. (при необходимости).
24. Датчик электронный конвексный секторный трансвагинальный С41В - не более 5 шт. 
(при необходимости).
25. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный C41RP - не более 5 шт. 
(при необходимости).
26. Датчик электронный конвексный секторный трансректальный GC41R - не более 5 шТ. 
(при необходимости).
27. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С42К - не 
более 5 шт. (при необходимости).
28. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный С42Т- не
более 5 шт. (при необходимости).
29. Датчик электронный конвексный секторный интраоперационный UST-9132I - не - 
более 5 шт. (при необходимости).
30. Датчик Бй-планбвый трансректальный C41L47RP - не более 5 шт. (при
необходимости). -
31. Датчик электронный линейный для малых органовЬ34 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
32. Датчик электронный линейный для периферических * '
L441 - не более 5 шт. (при необходимости);
33. Датчик электронный линейный интраоперационный 
необходимости).
34. Датчик электронный линейный интраоперационный (при

.0106593

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения П*®люков
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Ы

необходимости).
35. Датчик электронный линейный интраоперационный L44K - не более 5 шт. Хпри 
необходимости).
36. Датчик электронный линейный интраоперационный L53K - не более 5 шт. (при 
необходимости).
37. Датчик электронный линейный интраоперационный L46K1 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
38. Датчик электронный линейный для малых органов L55 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
39. Датчик электронный линейный для малых органов L64 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
40. Датчик электронный линейный интраоперационный 
L46K- не более 5 шт. (при необходимости).
41. Датчик электронный линейный интраоперационный L43K - не более 5 шт. (при 
необходимости).
42. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-533 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
43. Датчик электронный линейный лапароскопический UST-5418 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
44. Датчик электронный линейный интраоперационный UST-5550 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
45. Датчик электронный линейный интраоперационный EUP-054J - не более 5 шт. (при 
необходимости).
46. Датчик электронный радиальный трансректальный R41R - не более 5 шт. (при 
необходимости).
41. Датчик электронный радиальный трансректальный R41RL - не более 5 шт. (при 
необходимости),
48. Датчик независимый кардиологический для непрерьюно-волновогодопплера UST- 
2265-2 Vne более 5 шт. (при необходимости).
49. Датчик независимый кардиологический для непрерывно-волновогодопплера UST- 
Д266-5 не более 5 шт. (при необходимости).
50. Датчик электронный фазированный секторный для неонат 
S42 - не более-5 шт. (при необходимости).
51. Датчик электронный конвексный секторный трансректг 
более 5 шт. (при необходимости).
52. Датчик Би-плановый трансректальный CL4416R - не боле 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ~ ЖЮГПавлюков
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необходимости).
53. Датчик электронный фазированный секторный кардиологический S22 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
54. Датчик электронный конвексный секторный абдоминальный EUP-B514 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
55. Датчик электронный линейный для малых органов EUP-L53L - не более 5 хпт. (при 
необходимости).
56. Датчик объемный для акушерства VC34 - не более 5 шт. (при необходимости).
57. Датчик объемный для малых органов VL54 - не более 5 шт. (при необходимости).
58. Даттак объемный трансвагинальный VC41V - не более 5 шт. (при необходимости).
59. :Блок биофизиосигналов PEU-ARIETTA70 (при необходимости).
60. Блок CW & 3D EU-9163 (при необходимости).
61. Блок ускорения производительности EU-9162 (при необходимости).
62. Блок для подключения независимых датчиков EU-9166 (при необходимости).
63. Блок аналоговЬ видеосигнала EU-9167 (при необходимости).
64. Блок магнитного датчика EZU-RV3S (при необходимости).
65. Блок магнитного датчика EZU-RV2S (при необходимости).
66. Видеопринтер цифровой черно-белый UP-X898MD (при необходимости).
67. Видеопринтер цифровой цветной UP-D25MD (при необходимости).
68. ЖК-монитор IPF-2101 (при необходимости).
69. Ключ для активации программы панорамного Сканирования SOP ARIETTA70-1 (при 
необходимости).
70. Ключ для активации программы Rt-3D SOP-ARIETTA70-4 (при необходимости).
71. Ключ для активации программы FAM SOP-ARIETTA70-5 (при необходимости): .
72. Ключ для активации программы автоматического введения даннъ1Х пациента
SOP-ARIETTA70-6 (при необходимости).  ̂ гг ; =
73: Ключ для активации программы измерения профиля потока SOP ARIETTA70-7 (при . 
необходимости).
74: Ключ для активации программы соединения в формате DICOM SOP-ARIETTA70-10  ̂
(при необходимости).
75. Юпоч для активации программы измерения объема в режим^ДЕ^^;^|^АК1ЕТТА70-20 
(при необходимости).
76. Ключ для активации программы STIC SO P-A RIETTA 70-^^^^ji^o^^^S^TH ).
77. Ключ для активации программы 4Dshading SOP-ARIET" 
необходимости).
78. Ключ для активации программы 3D реконструкции метЛйЙ^'''^Ша^шЬй 
Заместитель руководителя Федеральной службы .
по надзору в сфере здравоохранения У ^ ^ .И й вл ю к о в
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ARIETTA70-37 (при необходимости).
79. Ключ для активации программы замедленного изображения SOP-ARIETTA70-57 (при 
необходимости).
80. Ключ для активации программы передачи структурированного отчета в формате 
DICOM SOP-ARIETTA70-21 (при необходимости).
81. Ключ для активации программы QR в формате DICOM SOP-ARIETTА70-59 (при 
необходимости).
82. Ключ для активации программы автоматического измерения 
FHRSOP-ARIETTA70-72 (при необходимости).
83. Ключ для активации программы автоматического измерения 
Ш Т SOP-ARIETTA70-38 (при необходимости).
84. Ключ для активации программы Picture in Picture SOP-ARIETTA70-63 (при, 
необходимости).
85. Ключ для активации программы автоматического измерения NTSOP-ARIETTA70-42
(при нербхЪдимости). ' ^
86. ключ для активации программы TVF SOP-ARIETTA70-47 (при необходимости).
87. Ключ для активации программы стресс-эхо SOP-ARIETTA70-15 (при 
необходимости).
88. Ключ для активации программы анализа 2DTT SOP-ARIETTA70-49 (при 
необходимости).'
89. Ключ для активации программы eTrackingSOP-ARIETTA70-l 1 (при необходимости),
90. Ключ для активации программы WI SOP-ARIETTA70-34 (при необходимости).
91. Ключ для активации программы FMD SOP-ARIETTA70-16 (при необходимости).
92. Ключ для активации программы анализа TDI SOP-ARIETTA70-13 (при 
необходимости).
93. Ключ для активации программы режима тканевого допплера SOP-ARIETTA70-5^
(при необходимости).
94. Ключ для активации программы CW SOP-ARIETTA70-55 (при необходимости).
95. Ключ для активации программы RTE SOP-ARIETTA70-43 (при необходимости).
96. Ключ для активации программы получения гистограммы эластичности SOP- 
ARIETT А70-60 (при необходимости).
97. Ключ для активации программы Eyeball EF SOP- ARIETTA^^^-^pj5K''/S

98. Ключ для активации программы получения расширенног^^"^^-'- ' ^
SOP-ARIETTA70-70 (при необходимости).
99. Ключ для активации программы измерений в режиме cдвi 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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АШЕТТА70-73 (при необходимости).
100. Ключ для активации программы навигации в 3D SOP-ARIETTA70-75 (при
необходимости). т ;
101. Ключ для активации антивирусной программы SOP-ARIETTA70-48 (при 
необходимости).
102; Ключ для активации программы RVSSOP-ARIETTA70-62 (при необходимости).
103. Про^амма контрастной гармонической визуализации СНМ ARIETTA70 (при 
необходимости).
11. Принадлежности:
1. Пункционный адаптер MP-2783-G22 - не более 5 шт.
2. Пункционный адаптер EZU-PA3C1H - не более 5 шт.
3. Пунющонный адаптер EZU-PA3U - не более 5 шт.
4. Пунвдионный адаптер MP-2445‘SET - не более 5 шт.
5. Пункционный адаптер МР-2458 - не более 5 шт.
6  ̂Пункционный адаптер EZU-PA532 - не более 5 шт.
7. Пункционный адаптер EZU-PA7C2 - не более 5 шт.
8' Пункционный адаптер МР-2824 - не более 5 шт.
9. Пувцощонный адаптер МР-2781 - не более 5 шт.
10. Пункционный адаптер МР-2781-5 - не более 5 шт. /
1К Пункционный адаптер МР-2781-25 - не более 5 1пт.
12. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-1 - не более 5 шт.
137Пункционный адаптер EZU-PA7B1-2 - не более 5 шт.
14. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-3 - не более 5 шт. :
15. Пунйционньш адаптер EZU-PA7B1-4 - не более 5 шт. :
16. Пункционный адаптер EZU-PA7B1-С - не более 5 шт. : V ^
17. Пунющонный адаптер EZU-PA7Y - не более 5 шт. .
18. Пункционный адаптер МР-2452 - не более 5 шт. . : \
19. Пункционный адаптер EZU-PA5V - не более 5 шт. : \  V
20. Пункционный адаптер EZU-PA7L2 - не более 5 шт.
21. Пунющонный адаптер EZU-PA7L3 - не более 5 шт.
22. Пункщонный адаптер МР-2448 - не более 5 шт.
23. Пункционный адаптер МР-2450 - не более 5 шт.
24. ПуН]щионный адаптер EZU-PA7LV1 - не более 5 щт.- 
25; Пункционный адаптер MP-2452-G18 - не более 5 шт.
26. Пункциршшй адаптер MP-2445-G14 - не более 5 шт.
27. Пункционный адаптер MP-2445-G17 - не более 5 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ^ ^ Д .Ю . Павлюков
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28. Пунк1дарщп^ адаптерMP-2445-G18 -неболее 5 шт.
29. Пункционный адаптер MP-2445-G19 - не более 5 шт'
30. Пункцйонньш адаптер MP-2445-G20/21 - не более 5 щт.
31. Пункционный адаптер MP-2445-G22 - не более 5 шт.

. 32. Пункционный адаптер MR-2445-G16 - не более 5 шт.
33. Пункционньш адаптер EZU-PA5B4-1 - не более 5 шт.
34. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-2 - не более 5 шт. ..
35. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-3 - не более 5 шт.
36. Пун1одй6нный адаптер EZU-PA5B4-4 - не более 5 шт.
37. Пункционный адаптер EZU-PA5B4-C - не более 5 шт.
J 8, Пункционный адаптер BA-002-G15-A0 - не более 5 шт. 

>39. Пункционный адаптер BA-002-G15-A15 - не более 5 шт.
40. Насадка EZU-РАЗСГ-не более 5 шт.
41. Насадка EZU-PA3G2- не более 5 шт.
•'0: НаСаФса EZUrTEATC2 - не более 5 шт.
43-ЗНаеадк^а для RVS RV^002 - не более 5 шт.

: 44. Насадка для RVS RV-003 - не более 5 шт.
45.. Насадка для RVS RV-004 - не более 5 шт.
46. Насадка для RyS RV-005 - не более 5 шт.
47. Насадка для RVS RV-006 - не более 5 шт.
48. Насадка для RVS RV-007 - не более 5 шт.
49. Насадка для RVS RV-008 - не более 5 шт.
50. Насадка для RVS RV-009 - не более 5 шт.
51. Насадка для RVS RV-OIO - не более 5 шт.
52. Насадка для RVS RV-011 - не более 5 шт.
5 3. Насадка для RVS RV-012 - не более 5 шт.
54. Насадка для RVS RV-013 - не более 5 шт.
55. Насадка для RVS RV-0I5 - не более 5 шт.
56. Водная насадка EZU-WL3 - не более 5 шт.
57. Акустическая насадка EZU-TECPL1 - не более 5 шт.
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Водонепроницаемый чехол для конне1СтораМ]Р-2790 - не более 5 шт. 
Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1-H - не более 5 шт, 
Водонепроницаемый чехол для датчика EZU-WB1 - не более 5 шт. 
Чехол для датчика UST-52126 CIV-610-933 - не более 5 шт. . : ' 
Чехол для датчика RB-665P-NS- не более 5 шт.
Чехбл для датчика RB-945BP-NS - не более 5 шт.
Чехол для датчика RB-945BP-S  ̂не более 5 шт.
ЭЛастографический стабилизатор МР-2804 - не более 5 шт. 
Эластографический стабилизатор EL-001- не более 5 щт. 
Эластографический стабилизатор ELr002 - не более 5 шт. 
Подогревательтеля JW-3000.

Лист 16

Комплект фиксации датчика МР-РН0001.

1^ка-держатель для FMD МР-АН0001-1.

Комплект правосторонний для монтажа подогревателя геля слева MP-FX-AR70-2-R. 
Комплект левосторонний для монтажа подогревателя геля MP-FX AR70-2^L. 
Сигнальный кабель для RVSL-CABLE-940-I2. , ч
Регулируемая стойка магнитного определителя позиции EZU-^IIVFI .:̂ - ■ 7 ;
Источник питания для измерителя сдвиговой волны EU-9192.;̂ :̂ .: Y 
Т-тип держатель датчика МР-2749 - не более 5 шт. ; у - > 7
1-тип держатель датчика МР-2750 - не более 5 шт. '

Фиксатор пушощонной иглы ВА-001 - не более 5 шт. 
Фиксатор пункционной иглы BA-001-G16 - не более 5 шт. 
Фиксатор пункционной иглы BA-001-G18 - не более 5 шт. 
Фиксатор пункционной иглы ВА-001-G20 - не более 5 шт. 
Ножная педаль МР-2345В.
Ножйая педаль МР-2819.
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