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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464 |
На медицинское изделие
Эндоскопы гибкие с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
'Юлимпас Медикал Системе Корп/', Япония,
Olympus M edical Systems Согр., 43-2, H atagaya 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 

Производитель
"Олимпас Медикал Системе Корп.", Япония,
Olympus M edical Systems Согр., 43-2, H atagaya 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo,

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье №  РД-40912/19617 от 21.04.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 27 листах

-.'Дп-'лчс-v^v; Ко' л

приказом Роездравнадзора от 04 мая 2021 года №
допущено к обращению на территории Российской ^

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю . П авл 1
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

На медицинское изделие
Эндоскопы гибкие с принадлежностями:
I. Колоноскопы;
1. Колонофиброскопы CF-40I, CF-40L, стандартная комплектация:
- адаптер очистки канала МН-948, МН-944.
- трубка подачи воды вспомогательная МН-856.
- щипцы биопсийные FB-24Q-1, FB-24U-1 (2 шт.).
- ирригатор всех каналов МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Колонофиброскоп PCF-20, стандартная комплектация:
- адаптер очистки канала МВ-19, МВ-107.
- трубка подачи воды вспомогательная МВ-1.
- трубка газовая МА-238.
- щипцы биопсийные (2 шт.) FB-24Q-1.
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- наконечник дистальный МВ-145, МВ-207, МВ-46 (3 шт.).
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- кнопка газовая МВ-878, МН-879.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- очиститель линз МА-2.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
3. Колонофиброскоп CF-P20S, стандартная комплектация:
- адаптер очистки канала М В-19, М В-107.
- трубка подачи воды вспомогательная МВ-1.
- трубка газовая МА-238.
- щипцы биопсийные FB-24E-1,FB-24U-1 (2 шт.).
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- наконечник дистальный МВ-145, МВ-207 (3 шт.).
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Пав;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- кнопка газовая МВ-878, МН-879.
- колпачок вентршяционный ЕТО М В-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 щт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
4. Колонофиброскоп CF-1T20L, стандартная комплектация:
- адаптер очистки канала М В-19, М В-107.
- трубка подачи воды вспомогательная МВ-1.
- трубка газовая МА-23 8.
- щипцы биопсийные FB-13U-1, FB-13Q-1, FB-24Q-1, FB-24U-1 (2 шт.).
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- наконечник дистальный МВ-193, МВ-194 (5 шт.).
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- кнопка газовая МВ-878, МН-879.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
5. Колоновидеоскопы CF-V70I, CF-V70L, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный MAJ-639.
- клапан биопсийный МВ-358 (2 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-24U-1, FB-24Q-1.
- трубка для промывки MAJ-880.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный. .
6. Колоновидеоскопы CF-Q150L, CF-Q150I, стандартная KOMnneKi t̂! îM^F :̂-fii:4-f %
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан биопсийный МВ-358 (2 шт.).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения DB
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли<

- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 щт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
7. Колоновидеоскопы PCF-160AI, PCF-160AL, CF~Q160I, CF-Q160L, CF-Q160AI, 
CF-Q160AL, CF-Q160ZI, CF-Q160ZL, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- петля электрохирургическая с ручкой, SD-9U-1 (2 щт.).
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щипцы биопсийные FB-24U-1, FB-24Q-1.
- кабель А МН-969.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
8. Колоновидеоскоп CF-Q160S, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- петля электрохирургическая с ручкой, SD-9U-1 (2 шт.).
- инъекционная трубка МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щипцы биопсийные FB-24E-1.
- кабель А МН-969.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
9. Колоновидеоскопы CF-2T160I, CF-2T160L, стандартная ко;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения j. к ^ и ав .
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли

- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948.
- трубка инъекционная МН-946.
- трубка соединительная MAJ-420.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-419 (10 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
10. Колоновидеоскопы CF-Q165L, CF-Q165I, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
11. Колоновидеоскопы PCF-Q180AL, PCF-Q180AI, CF-Q180AL, CF-Q180AI, 
CF-H180AL, CF-H180AI, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
12. Колоновидеоскопы CF-H180DL, CF-H180DI, стандартная __м
- колпачок водозащитный МН-553.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д*^^* Пав;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли<

- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.)-
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.)-
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
13. Колоновидеоскопы CF-H185L, CF-H185I, стандартная комплектация:
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
14. Колоновидеоскопы PCF-H190DL, PCF-H190DI, стандартная комплектация:
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
15. Колоновидеоскопы PCF-HQ190L, PCF-HQ190I, стандартн ‘ ^
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения / Д*К)* Пав;
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ САУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
16. КолоновидеоскопыРСЕ-Н190ТЬ, PCF-H190TI, стандартная комплектация;
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
II. Гастроскопы:
1. Гастрофиброскопы GIF-Q40, GIF-XQ40, стандартная комплектация:
- ирригатор всех каналов МН-946.
- щипцы биопсийные FB-25K-1, FB-25KR-1 (2 шт.).
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер очистки канала МН-944, МН-948.
- трубка вспомогательная подаш! воды МН-856.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щетка чистящая канала BW-20T, МН-507.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Гастрофиброскопы GIF-P30, GIF-1T30, стандартная комплектация:
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- щипцы биопсийные FB-21K-1, FB-25K-1, FB-50K-1 (2 шт.).
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер очистки канала МВ-19, М В-107.
- масло силиконовое МВ^146 (15 мл).
- колпачок наконечника эндоскопа МВ-46, МВ-64 (3 шт.).
- трубка вспомогательная подачи воды МВ-1.
- щетка чистящая BW-20T, BW-17K, МН-507.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Лиг

- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
3. Гастрофиброскоп GIF-2T20, стандартная комплектация:
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- щипцы биопсийные FB-13K-1, FB-25K-1.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер очистки канала МВ-107, МВ-19 (2 шт.).
- трубка для очистки канала подъёмника М В-109.
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- насадка инструментально-ирригационная MD-105.
- щетка чистящая BW-20T, МН-507.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
4. Гастрофиброскоп GIF-XT30, стандартная комплектация:
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- щипцы биопсийные FB-51K-1 (2 шт.).
- загубник М В-142 (2 шт.).
- адаптер очистки канала М В-19, М В-107.
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- насадка инструментально-ирригационная МН-405.
- очиститель линз МА-2.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-17K.
- трубка подачи воды дополнительная МН-437, МН-407.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
5. Гастрофиброскоп GIF-E3, стандартная комплектация:
- загубник М В-142 (2 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- масло силиконовое МВ-146.
- адаптер для очистки канала МВ-19, МВ-107.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации.
- чемодан для транспортировки специальный.
6. Гастровидеоскоп GIF-V70, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный MAJ-639.
- клапан биопсийный МВ-358 (2 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-25K-1.
- трубка для промьшки MAJ-880.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
7. Гастровидеоскопы GIF-160, GIF-Q160, стандартная комплектация;
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-25K-1, FB-25KR-1.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- трубка дополнительной подачи воды MAJ-855.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
8. Гастровидеоскопы GIF-1TQ160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-25K-1, FB-50K-1.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- трубка дополнительной подачи воды MAJ-855.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
9. Гастровидеоскоп GIF-Q160Z, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-25K-1, FB-25KR-1.
- колпачок дистальный D-201-12402 (6 шт.).
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
10. Гастровидеоскоп GIF-2T160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный MAJ-419 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948.
- пцшцы биопсийные FB-25K-1, FB-50K-1.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- трубка соединения каналов MAJ-420.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

11. Гастровидеоскоп GIF-XP160, стандартная комплектация;
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МА-474, МВ-142.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-19K-1 (2 шт.).
- трубка инъекционная МН-946.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
12. Гастровидеоскоп GIF-XTQ160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-17K.
- насадка инструментально-ирригационная МН-405.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
13. Гастровидеоскоп GIF-Q150, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (2 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Лиг

- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
14. Гастровидеоскоп GIF-N180, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- клапан воздух/вода МН-438 (2 шт.).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142, МА-474.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
15. Гастровидеоскопы GIF-Q180, GIF-H180, стандартная комплектация;
- колпачок водозащитный МН-553.
- цепочка MAJ-1119 для водозащитного колпачка.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт).
- клапан воздух/вода МН-438 (2 шт).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142 (2 шт).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-25K-1, FB-25KR-1.
- трубка инъекционная МН-946.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая МН-507, BW-201T (3 шт), MAJ-1339 (3 шт).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт).
- инструкция по эксплуатации (2 шт).
- чемодан для транспортировки специальный.
16. Гастровидеоскоп GIF-Q165, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Пав; )В
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли

- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
17. Гастровидеоскоп ультразвуковой GF-UM160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553, MAJ-952.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт).
- заглушка канала MAJ-621.
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- аппликатор баллонный MD-688.
- баллон стерильный MAJ-233 (20 шт).
- загубник М В-142 (2 шт).
- адаптер для очистки канала MAJ-629, МН-856.
- щипцы биопсийные FB-19K-1 (2 шт).
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха MD-754.
- клапан отсоса MD-755.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-7L (2шт.).
- (инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
18. Гастровидеоскоп ультразвуковой GF-UE160-AL5, стандартная комплектация;
- колпачок водозащитный МН-553, MAJ-896.
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- заглушка канала MAJ-621.
- аппликатор баллонный MAJ-864.
- баллон стерильный МН-303 (20 шт.).
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха MAJ-1444.
- клапан отсоса MAJ-1443.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-400L (3 шт.).
- цепочка для водозащитного колпачка MAJ-1119.
- адаптер для очистки канала MAJ-629.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
19. Гастровидеоскопы ультразвуковые GF-UC160P-OL5, GF-
комплектация: / / У % ^
Заместитель руководителя Ф едеральной службы J i f / ^  
по надзору в сфере здравоохранения Д-Ю . Пав4№ ^^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- колпачок водозащитный МН-553, MAJ-1057.
- клапан биопсийный MAJ-853 (10 пгг.)-
- заглушка канала MAJ-621.
- масло силиконовое МВ-146 (15 мл).
- аппликатор баллонный MAJ-675.
- баллон стерильный MAJ-249 (20 шт.).
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-350, МН-856, MAJ-629.
- трубка промывочная МН-974.
- трубка инъекционная МН-946.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-7L (2 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
20. Гастровидеоскопы ультразвуковые GF-UC140P-AL5, GF-UCT140-AL5, станд^(|т1 
комплектация:
- колпачок водозащитный MAJ-896, МН-553.
- клапан биопсийный MAJ-853 (10 шт.).
- трубка промывочная МН-946, МН-974.
- заглушка канала MAJ-621.
- аппликатор баллонный MAJ-675.
- баллон MAJ-213.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала МН-856, MAJ-350, MAJ-629.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-400L (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
21. Гастровидеоскоп ультразвуковой TGF-UC180J стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553 (2 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-853 (10 шт.).
- трубка промывочная МН-946. -
- заглушка канала МН-944.
- загубник МА-392 (2 шт.).
- цепочка для водозащитного колпачка MAJ-1739.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856, MAJ-350.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-2021.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору В сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли I 4

- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
22. Гастровидеоскоп GIF-H185, стандартная комплектация:
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142 (2 шт).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации.
- чемодан для транспортировки специальный.
23. Гастровидеоскоп GIF-1TH190, стандартная комплектация:
- клапан биопсийный MAJ-1555 (10 шт).
- заглушка канала МН-944.
- загубник МВ-142 (2 шт).
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- трубка для вспомогательной подачи воды MAJ-855.
- щетка чистящая BW-412T (3 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
III. Бронхоскопы:
1. Бронхофиброскопы BF-40, BF-P40, стандартная комплектация:
- щетка цитологическая BC-202D-2010 (10 шт.).
- щетка чистящая BW-15В, МН-507.
- щипцы биопсийные FB-19C-1 (2 шт.).
- канюля PR-2B-1.В.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан аспирационный MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

2. Бронхофиброскоп BF-3C40, стандартная комплектация:
- щетка цитологическая BC-203D-2006 (5 шт.).
- щетка чистящая BW-15SH, BW-7B, МН-507.
- щипцы биопсийные FB-56D-1.
- загубник МА-651 (2 шт.)-
- клапан аспирационный MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
3. Бронхофиброскоп BF-1T40, стандартная комплектация:
- щетка цитологическая BC-202D-2010 (5 шт.).
- щетка чистящая BW-15B, МН-507.
- щипцы биопсийные FB-20C-1 (2 шт.).
- канюля PR-2B-1.B.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан аспирационный MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
4. Бронхофиброскоп BF-XT40, стандартная комплектация:
- щетка цитологическая BCr202D-2010 (5 шт.).
- щетка для очистки канала BW-15В, МН-507.
- электрод коагуляционный CD-6C-1.B.
- щипцы биопсийные FB-35C-1, FB-36C-1.
- щипцы захватьгеающие FG-32C-1.
- кабель А МН-969.
- канюля PR-2B-1.B.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан аспирационный MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

ЛИ4

- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
5. Бронхофиброскоп ультразвуковой BF-UM40, стандартная комплектация:
- колпачок водозапщтный MAJ-952.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- аппликатор баллонный MAJ-1127.
- баллон стерильный MAJ-1126 (20 шт.).
- адаптер для очист1си канала MAJ-222.
'  щетка чистящая МН-507, BW-15SH, BW-7B, BW-16C (2 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.)
- чемодан для транспортировки специальный.
6. Бронховидеоскоп ультразвуковой BF-UC160F-OL8, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553, MAJ-1057.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.), MAJ-210 (20 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.), MAJ-209 (20 шт.).
- держатель колпачка MAJ-1193.
- аппликатор баллонный MAJ-1352.
- баллон стерильный MAJ-1351 (20 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B, BW-16C (2 шт.).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
7. Бронхофиброскоп BF-N20, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- трубка защитная MD-515.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
8. Бронхофиброскопы BF-PE2, BF-TE2, стандартная комплектация:
- щетка чистящая BW-15B, МН-507.
- клапан аспирационный MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- загубник МА-651.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- чемодан для транспортировки специальный.
9. Бронхофиброскоп BF-P60, BF-MP60, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
10. Бронхофиброскоп BF-1T60, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
11. Бронхофиброскоп BF-XP60, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- щетка чистящая МН-507, BW-400B, BW-15SH.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
12. Бронховидеоскопы BF-160, BF-P160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- канюля PR-2B-1.
- щетка цитологическая BC-202D-2010 (10 шт.).
- щипцы биопсийные FB-19C-1.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW*15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.)
- чемодан для транспортировки специальный.
13. Бронховидеоскоп BF-XT160, стандартная комплектация
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
14. Бронховидеоскоп BF-1T160, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- канюля PR-2B-1.
- щетка цитологическая BC-202D-2010 (10 щт.).
- щипцы биопсийные FB-20C-1.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
15. Бронховидеоскоп BF-3C160, стандартная комплектация
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- щетка чистящая BW-15SH, BW-400B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
16. Бронховидеоскоп BF-P150, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- крышка для колпачка водозащитного MAJ-1193.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
17. Бронховидеоскоп BF-1T150, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- крышка для колпачка водозащитного MAJ-1193.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MD-495 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
18. Бронховидеоскоп BF-1T180, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
19. Бронховидеоскоп BF-P180, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли

20. Бронхофиброскоп BF-MP160F, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.).
“ клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- щетка цитологическая BC-202D-2010 (10 шт.).
- щипцы биопсийные FB-52C-1.
- колпачок водозащитный МН-553.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
21. Бронхофиброскоп BF-XP160F, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- клапан отсоса MAJ-207 (10 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- щипцы биопсийные FB-56D-1.
- щетка цитологическая ВС-2030-2006 (5 шт.).
- колпачок водозащитный МН-553.
- щетка чистящая МН-507, BW-7B, BW-15SH.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
22. Бронховидеоскоп BF-Q180, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
23. Бронховидеоскоп BF-P190 стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. IlaBJ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли<

- щетка чистящая BW-411В (3 шт.).
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
24. Бронховидеоскоп BF-XP190, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая BW-400B (3 шт.).
- щетка чистящая BW-411В (3 шт.).
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
25. Бронховидеоскоп BF-MP190F, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая BW-400B (3 шт.).
- щетка чистящая BW-411В (3 шт.).
- колпачок для стерилизации МАJ> 1538.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
26. Бронховидеоскоп ультразвуковой BF-UC190F, стандартная комплектация:
- загубник МА-651 (2 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-222.
- клапан биопсийный MAJ-1414 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-209 (20 шт.).
- щетка чистящая BW-400B (3 шт.).
- щетка чистящая BW-411В (3 шт.).
- аппликатор баллонный MAJ-1352.
- баллон стерильный MAJ-1351 (20 шт.).
- колпачок для стерилизации MAJ-2295.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. I la & J
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАБНАДЗОР) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

IV. Дуоденоскопы:
1. Дуоденофиброскопы TJF-30, стандартная комплектация;
- адаптер очистки канала М В-19, М В-107.
- трубка для очистки канала подъёмника М В-109.
- масло силиконовое МВ-146 (15мл).
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- трубка дренажная билиарная PBD-3Z-1, PBD-4Z-1.
- загубник МВ-142 (2 шт.).
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- шетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-17K.
- канюля PR-104Q-I.A (3 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт.).
- кран запорный МА-394.
- очиститель линз МА-2.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Дуоденовидеоскоп TJF-160VR, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- заглушка канала МН-944.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
- трубка инъекционная МН-946.
- клапан подачи воды/воздуха МН-438 (2 шт.).
- клапан отсоса МН-443 (2 шт.).
- клапан биопсийный МВ-358 (10 шт).
- колпачок дистальный MAJ-311 (2 шт).
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- загубник МВ-142 (2 шт).
- трубка для промывки МН-974.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
3. Дуоденовидеоскоп TJF-150, стандартная комплектация:
- колпачок водозащитный МН-553.
- клапан биопсийный МВ-358 (2 шт).
- заглушка канала МН-944.
- загубник М В-142.
- адаптер для очистки канала МН-948, МН-856.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- трубка для промывки МН-974.
- трубка инъекционная МН-946.
- щетка чистящая МН-507, BW-20T.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.)-
- чемодан для транспортировки специальный.
V. Риноларингофиброскопы:
1. Риноларингофиброскоп ENF-T3, стандартная комплектация:
- щетка чистящая BW-15B, МН-507.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- колпачок вентиляционный МВ-156.
- клапан МВ-884.
- держатель клапана MD-51.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Риноларингофиброскоп ENF-XP, ENF-P4, стандартная комплектация:
- трубка защитная (только ENF-XP).
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- инструкция по эксплуатации.
- чемодан для транспортиров1си специальный.
3. Риноларинговидеоскопы ENF-V2, ENF-VH, ENF-V3, ENF-VQ, стандартная 
комплектация:
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
4. Риноларингофиброскоп ENF-L3, стандартная комплектация:
- щетка чистящая BW-15В, МН-507.
- щипцы биопсийные FG-19C-1 (2 шт.).
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- колпачок вентиляционный МВ-156.
- клапан МВ-884.
- держатель клапана MD-51.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
VI. Ларингофиброскопы интубационные:
1. Ларингофиброскопы интубационные LF-GP, LF-DP, станда;
- адаптер световода MAJ-1413.
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-400B, BW-15SH.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Ларингофиброскоп интубационный LF-TP, стандартная комплектация:
- адаптер световода MAJ-1413.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный MAJ-210 (20 шт.).
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
VII. Холедохофиброскопы:
1. Холедохофиброскоп CHF-BP30, стандартная комплектация:
- щетка чистящая МН-507, BW-20T, BW-400V.
- трубка газовая МА-23 8.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- масло силиконовое МВ-146 (15мл).
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- адаптер очистки канала МВ-19, MAJ-350.
- кнопка газовая МВ-878.
- трастер MD-103.
- ирригатор всех каналов MD-253 (CW-3).
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Холедохофиброскопы CHF-CB30S, CHF-CB30L, стандартная комплектация:
- щетка чистящая МН-507, BW-15SH, BW-400B.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- щипцы захватывающие Т1079.
- инструкция по эксплуатации.
- чемодан для транспортировки специальный.
VIII. Цистоскопы:
1. Цистоскопы CYF-5, CYF-5A, стандартная комплектация:
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Лй<

- щетка чистящая МН-507, BW-15В.
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт., только CYF-5A).
- адаптер для очистки канала MAJ-1077 (только CYF-5A).
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- адаптер световодный MAJ-1413.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Цистовидеоскопы CYF-V2, стандартная комплектация:
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
3. Цистовидеоскоп CYF-VA2, стандартная комплектация:
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
- адаптер для очистки канала MAJ-1077.
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
4. Цистовидеоскопы CYF-VH, CYF-VHR, стандартная комплектация:
- колпачок для стерилизации МАJ-1538.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- щетка чистящая МН-507, BW-15В.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
5. Цистовидеоскоп CYF-VHA, стандартная комплектация:
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- клапан аспирации MAJ-207 (10 шт.).
Заместитель руководителя Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
(РОСЗДРАБНАДЗОР) i

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Лис

- адаптер для очистки канала MAJ-1077.
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- чемодан для транспортировки специальный.
- инструкция по эксплуатации.
IX. Гистерофиброскопы:
1. Гистерофиброскоп HYF-1T, стандартная комплектация:
- щетка чистящая МН-507, BW-15B.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.)-
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Гистерофиброскоп HYF-XP, стандартная комплектация:
- щетка чистящая МН-507, BW-400B, BW-15SH.
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
X. Уретерореноскопы:
1. Уретероренофиброскопы URF-P5, URF-P6, URF-P6R, URF-P7 стандартная 
комплектация:
- щетка чистящая МН-507, BW-15SH, BW-400B.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- колпачок вентиляционный ЕТО МВ-156.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
- чемодан для транспортировки специальный.
2. Уретерореновидеоскопы URF-V2, URF-V2R, URF-V3 стандартная комплектацг
- щетка чистящая МН-507, BW-15SH, BW-400B.
- клапан биопсийный MAJ-579 (10 шт.).
- насадка ирригационно-инструментальная MAJ-891.
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- инструкция по эксплуатации (2 шт.).
XI. Тораковидеоскопы:
1. Тораковидеоскоп LTF-VP, стандартная комплектация:
- колпачок вентиляционный ЕТО М В-156.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 мая 2021 года № РЗН 2015/3464

Ли

- течеискатель WA23080A.
- инструкция по эксплуатации.
XII. Видеоскопы:
1. Видеоскопы LTF-S190-10, LTF-S190-5, стандартная комплектация:
- колпачок для стерилизации МАЛ-153 8.
- течеискатель WA23080A.
- инструкция по эксплуатации.
2. Видеоскопы LTF-S300-10-3D, LTF-10-3D-JS, стандартная комплектация:
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- течеискатель WA23080A.
- инструкция по эксплуатации.
3. Видеоскопы LTF-S200-5, LTF-5-JS, стандартная комплектация:
- колпачок для стерилизации MAJ-1538.
- течеискатель WA23080A.
- инструкция по эксплуатации.
XIII. Принадлежности:
1. Оболочка LC-S300-10-F-3D, LC-Si90-10-F.
2. Лампа ксеноновая: MD-631, MAJ-1817.
3. Лампа галогеновая H-lamp: МН-968, MAJ-525.
Место производства:
1. Olympus Medical Systems Согр., 2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 
Japan.
2. Olympus Medical Systems Corp,, Hinode Plant, 34-3 Hirai, Hinode-machi, Nishitaiii 
Tokyo 190-0182, Japan.
3. Shirakawa Olympus Co., Ltd., 3-1 Okamiyama, Odakura, Nishigo-mura, 
Nishishirakawa-gun, Fiikushima 961-8061, Japan.
4. Aizu Olympus Co., Ltd., 3-1-1 Niiderakita Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965-852C
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Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Пав
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