
Ф Ш РАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДМБНАДЗОР)

Н А М Щ ^
01 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379

На медицинское изделие I ' Л. Й
I В ^еЬ гас^оскоп , с принадлежностями i

^ | |  :; 'Нкрт)рщеер^
; !ДЦ айай Фотоэлектрисити Эндоскоп Ко, Лтд/*, К итай,; Й Й  

!| iSfi^^ai^ohua Pbotoelectncity Endoscope Gov Ltd., No. 66, Lane t Й 
Guangzhong Roadj Minhaiig District, 201108, Shanghai, China ;

Производитель
" "Шадхай Apxya Фотоэлектриситн Эндоскоп КоШ тд.’*, Китай, 
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co. Ltd.V No. 66, Lane 133, 

j| Guahj^hong Road, Minhang pistrict, 201108, Shahghai, China

i| Л Место производства медицйнскдго и з д е л и я V  ; V; ■
'■ Shanghai Aohua Photoelectricijfy Endoscope Co., Ltd.j No. 66, Lane 133,7;

J i. ^

\ Г ;
'C;

Guah^hong Road, Minhang District, 201108 Shanghai, P.R. China

I ; Номер регистрационного досье №  РД-60685/109042 6т 06.02

; Класс потенциального риска применения медицинскйб изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукций по видаМ экономичес 
I деетельности^2 .7  ̂' ■'V /-7 ; 77. :77Л-Л..:-Л:. '

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1  листах -

I ' i l "
приказом Росздравнадзора от 03 апреля 2024 го 

?Л-допуМено к обращению на территории России
Ь \ ■ ■ г-.\. -- ; ; .  v- •,; ■ г

по надзору в сфере здравоохранения А.В* СайрШ оэа^  
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ФЕЛЕРМЬНАЯ с л у ж б а ;n o  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-■:'', V':V V yycsiV.̂ 'V̂V;-' '•;; v 7: •--•*

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

(РОСЗД^РАБНАДЗОР)

от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379
Лист 1

- ^Нцмедйцинское изделие ■, :■ ' ; , .  . •’ Йй-';- ■ • ' '
ЙВидергастроск^ принадлеяшрстями, в вариантах испоотения:

I. Видеогастроскоп VGT-R30T, в составе: : у ■ *
1. Видергастроскоп VGT-R30T -1  шт. /
2. Щ&гка. чистящая JRX1823 - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
3 . Набор для очистки GLQ001 - от 1 до 20 шт. (при необходимости)

, (сбстав: Шприц для промывки -1  шт.; Трубка - 2 шт.; Клапан трехходовой -1  шт.; 
■ Ф и ль^  дезинфёктодта -1  шт.; Трубка канала аспирационного -1  шт.). ;
4: Загдушка дл^ инструментальных каналов QXS001 - от 1 до 100 шт. :
5 .1йапан бйопсийньш QDZ001 - от 1 до 100 шт. 
б. Заглушка уплотнительная STP001 - от 1 до 100 шт.
Т.'Клапан воздух-вода SQ001 - от 1 до 50 шт. : : 'жж
8. ,1^апан аспирационный XY001 - от 1 до 50 шт.
9. Руководсч-во по эксплуатации -1  шт.
10. Емкость для воды SP001 - от I до 20 шт. (при необходимости). .
11. Тёчеискателй CLB001 -1  шт. (при необходимости).
12. Крьппка водонепроницаемая CLG001 - от 1 до 50 шт.

: ПуЧехолдля пёреноски - 1 шт. -Й
7 14,7Упаковочнь1Й jmcT - 1 шт. ; ;

Принадлежности:^ .7.7 7'/;'"й'
Тестер герметичности автоматический ALD-1, в составе: •'
- тестер герметичности автоматический ALD-1 - Т шт.
-ТФубка "тестера герметичности № I - от 1 до 100 шт.
- ДРУбка тестера герметичности №  2 - от 1 до 100 шт.

7- предохранитель.Т^^ 250В - от 1 до 10 шт.
;Йкйбель питания 1500  ̂ 1 шт. 7 7'''' 7 .7-; ' .7 • :
- руководство по эксплуатации - 1  шт. l : ж

V-уп^овбчньтй л и ст - 1 шт. - . .
li. Вйдёбгастроскоп УОТ-КЗО, в составе:
1. бидеОгастроскоп VGT-R30 -1  шт, 7
2. Щетка чистящая JRX1823 - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
3. Набор для отастки GLQ001 - от 1 до 20 шт. (при

- для промывки - 1 шт.; Трубка - 2 шт.; Клапан тре 
дезинфектанта - 1 шт.; Трубка канала аспирацио^
4. Заглушка для инструментальнь1х каналов Q 

>5. Клапан биопсийный QDZ001 - от 1 до 100 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

ости) (состав: Шприц- - -  
•Фильтр

А.В. СамойАовайШ
о ш Ш Ш ^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА n o  -НАДЗОРУ^ВШЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ' 1 Ж |1
(р о с Ш а в н а М о р ! ■ ’ ' •(РОеЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
01 03 апреля 2024 года jSTo р з н  2024/22379

Лист 2

;i :

6 . Заглуппса уплотнительная STP001 - от 1 до 100 шт. 
у  SQ001 - от 1 до 50 шт. ; ;

■ "yV8 ;̂  XY001 - от 1 до 5 0 1пт.;^ ■ : ; ,
": 9^Рук6в6 по эксплуатации - 1 шт. : . ;  ̂  ̂ '
V Ау 10. Емкость для воды SP001 - от 1 до 20 шт. (при необходимости).

" V 11. CLB001 -1  шт. (при необходимости),
у 12.:Крьшпса:врдонепроницаемад^ CLGOO1 - от 1 до 50 шт. ^
УV 13. Чехол Для переноски -1  шт. ’у " ; ; " '  , У-''
f ч 14. Упак^ лист -1  шт.
У уБ(рИ Н ^ J  ■ .у  .-'--Уч -■

; ' Тестер герметичности автоматический ALD-1, в составе:
тестер герметичности автоматический ALD-1 -1  шт.;

•' - трубка тестера герметичности Х® ! - от 1 до 100 шт.; у ' ,
- трубка тестера герметичности Х2 2  - от 1 до 100 шт.; у
- предохранитель T2.5AL 250В - от 1 до 10 шт.;
- кабель питания 1500 мм - 1 шт.; ’ у . ч.

ч - руководство'lio эксплуатации - 1  шт.; - Уч- ''' --4.-. у
" : :  - упаковочный лист - 1 шт. У ;:

- П1. Видеогастроскоп VGT-Q30 в составе: У' .у ,
::Ч-1. В^^^ VGT-Q30 - 1 шт. . - v' :;-';у. / ■' ;
\ 2. Щетка чистящая JR ^  100 шт. (при необходимости),

у УЗ  ̂Набор дал очистки GLQ002 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (состав: Шприц  ̂ ■
; для промьшки - 1 шт.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой - 1 тт.; Ф иль'^ '

УУ дезинфектант -1  шт.; Трубка кш ала аспирационного -1  шт.; Заглушка канала - 1 ш т.;’.
Уу ч ч . у ^
; У у4. З а гл у ш к а ;^  QXS001 - от 1 до 100 шт.

: ; 5. клапан бйопсийный QDZ001 - от 1 до 100 пгг.
::‘:А у 6 . Заглуш уу^отнительная STP001 - от 1 до 100 шт. '  , ^
§УУ^7. Клапан'вЬздух-вода SQOOl > от 1 до 100 шт.  ̂ . v у
■ V; У 8 .̂  XYOO1 - от 1 до 100 шт. ■ -
у  У 9уРуководство по эксплуатации -1  шт. - у 
' ТО. Емкос^Удля воды SP001 - от 1 до 20 шт. (при необходщ ^ти).

11. Течеискатель CLB001 -1  шт. (при Heo6xoAHMOcxirt^?^.f1.^
12. крьш ка водонепроницаемая CLG001 - от 1 до^
13 J Ч^хол д^^ переноски -1  шт. У
14. Упаковочкьш лист -11 шт. У ' у

Самойлова у :

o t z s m u

по надзору в сфере здравоохранения
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ФДДЕРМЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАЛЗОРУ- В/СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РО С зл^А вйА дзрр];

” ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛЙЕ
от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379

■---г'-?-'

'Г:/':

П рин^еж ностих  -■
 ̂ Тестер герметичности автоматический ALD-1, в составе:
V - тестер герметичности автоматический ALD-1> 1 шт.;
■ - трубка тестера герметичности № 1 - от 1 до 100 шт.; ;
■ ^-друбка тестера гёрметичности № 2 - от 1 до 100 шт.;

-.предохранитель T2.5AL 250В - от 1 до 10 щт.;
: - кабель питания 1500 мм -1  шт.; ,

•- руководство; по эксплуатации - 1 шт.;
' ‘ Уцакбвбчный лист - 1 шт. • '

: IV, Видеогастро .
1;?Видеогастррскоп VGT-Q30J -1  шт.
2 . Щетка ч^ - 6т 1 до 100 шт. (при необходимости).

У 3. Набор для очистки GLQ002 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (состав: Шприц 
для промЬшки -1  шт.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой гЛ шт.; Фильтр У 

 ̂"д&зянф&кттт^ -1  шт.; Трубка канала аспирационного - 1 шт.; З э г л ^ Щ к ш  шт.;
Подающий патрубок -1  шт.). , ' - ф'' '
4. Набор для очистки GLQ003 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (сойав: Порт 
соединительный -1  шт.; Трубка - 5 шт.; Y-коннектор - 2 шт.; Заглз^чцка 
канала - 1 шт.; Крьппка уплотнительная - 1 шт.; Заглушка для очистки клапана вЪздух- 

!"-н6да^>1 'шт;)х-::' ./ /'У.
J 5. Заглушка для инструментальных канров  QXS001 - от 1 до 100 шт.

6 . Клапан биопсийный QDZ001 - от 1 до 100 шт.
7. Заглушка уплотнительная STP001 - от 1 до 100 шт. ; '".'У-

. 8 . Клапан воздух-вода SQ001 - от 1 до 100 шт. ;х;: •
9. Клапан аспирационный XY001 - от Тдо 100 шт. ..л-
10. Руководство по эксплуатации - 1 ш т .  - /л  -' . -й у -'У ;:-

: 11. Емкость Для воды SP001 - от 1 до 20 шт. (при необходимости), ;
- 1Z Течёискатель CLB001 -1  шт. (при необходимости),

13. КрЬппка водонепроницаемая CLG001 - от 1 до 100 шт. '-'У'
■ 14. Крьппка для вспомогательной подачи воды FSSM001 - от 1 до 100 шт.

15. Трубка для вспомогательной подачи воды FSSG001 - от Л ло 100 in r i
16. Чехол для переноски -1  ш т . .
1 Упаковочный лист - 1  шт.
П рй н^ёж н ости : У У '. ;
Тестер герметичности автоматический ALD-1, в с
- тестер герметичности автоматический ALD-1 -1 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЦЛЕРАЛЬНАЯ -СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ- ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; 
‘ ' (РОеЗЛРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Л

О Т  03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379
Лист 4

-  трубка тестерт^^  ̂ № 1 - от 1 до 100 шт.; : ■
трубка тестера № 2 - от 1 д 6 100 шт.;

.^- предохранитель Й .5 А Ь  250В - от 1 до 10 шт.;
У- кабель питания 1500 мм> 1 шт.; ,
;:-:р5̂ оводство по эксплуатации - 1  ш т.;/ ' „ .
-З ш ^ о в о ад ь й  ' 'с ,
.V; Видебгастроск^^^ FHD-GT200, в составе:
1. Видергастроскоп FblD-GT200 - 1 шт. ■ у
2. Щетка чистящая JRX1823 - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
1  .Набор для отастки GLQ004 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (состав: Шприц 
для промьшки> 1 шт.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой - 1 шт.; Фильтр 
дезинфектанта - 1 шт.; Трубка канала аспирационного -1  шт.; Заглушка канала - 1 шт.;

; Коннектор ДШ1 канала воздух-вода - Г шт.). : /.■■../
4. Набор для очистки GLQ005 - от 1 до 20 шт. (при необходамости) (состав: Трубка - 3 
шт.; V-коннектор - 1  шт.; Заглушка для очистки канала - 1  шт.; Крышка 
уплотнительная -1  шт.; Заглушка для отастки клапана воздух-вода д-1 шт.).
5. 3аглушка для инструментальных каналов QXS001 - от !  до 100 шт. ■ ,
6 . Клапан биопсийный QDZ001 - от 1 до 100 шт. .
7 . Заглушка уплотнительная STP001 - от 1 до 100 шт.
8 . Клапан воздух-вода SQ001 - от 1 до 100 шт.
9. К л ^ ан  аспирационный XY001 - от 1 до 100 шт.
10. Руководство по эксплуатации -1  шт.
j  1. Ёмкость для воды spoo l - о т !  до 2 0  шт. (при необходимости).
12. Течеискатель CLB002 - 1 шт. (при необходимости). . ' v- ■.

} 13.-Щетка для цилиндра воздух-вода JRX105 - от 1до 100 шт. (при необходимости).
14. Крьпнка ЕТО TQG002 - от 1 до 100 шт. ; /  - ';'
15.Чехол для переноски - 1  шт. / -  ; /; ,

: ! 6 ; Упакойрчньш лист-1  шт. ' ■ ■ /• • /■■'//;-:у/;.; л /  ^
Принадлежности
Тестер герметичности автоматический ALD-1, в составе:
- тестер герметичности автоматический ALD-1 -1  шт.;
- трубка тестера герметичности № I - от 1 до 100 шт.;
- трубка тестера герметичности № 2  - от 1 /до 100
- предохранитель T2.5AL 250В - от 1 до!О  шт.;
- кабель питания 15001 мм -1  шт.; 

р /крврдство по эксплуатации -, 1 шт.; - • •
Руководитёль Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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I w "..jiftk w 'L Ш

■■ ■■Y'’ ■ .' г . • .•••• • • :-• '• - ^ -  ■■■'■.-■' - y ' .  , > - , - .-.-ч -,«^ -,-. . ^- . -./,j.,.:--. - w--S^

ФДЛЕРАЛБНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ З А Р А Б О О Х Р Д Н Ё |;Щ Ш ||р
(РОеЗДРАВНАДЗОР) ' ■ - ■

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379

Лист 5

- упаковочный лист - 1  шт. '. ■
VI; Видеогастроскоп FHD-GT200J^
Г. Вйфогастроскоп FHD-GT200J - 1  шт. : ; ,

:2 ; Щетка тастящая ДБЖ1823 - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
: 3, Набор для очистки GLQ004 - от 1 до 20 inr. (при необходимости) (состав: Шприц с 
для  йромьшки -1  пгг.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой -1  шт.; Фильтр 
дезйнфекганта -1  шт.; Трубка канала аспирационного -1 шт.;; Загл)така каналк -1  шт.; 
Коннектор для канала воздух-вода -1  пгг.). ; ; ■
47Набор для очистки GLQ003 - от 1 до 20 пгг. (при необходимости) (состав: Порт 
соединительный - 1 шт.; Трубка - 5 шт.; Y-коннектор - 2 шт.; Заглушка для очистки 
канаяа т 1 шт.; Крьппка уплотнительная -1  шт.; Заглушка для очисткй к л й ан а  воздух-
В0Йа>С1 ЩТ.);; ■ л. ’’ ' '' - Ч:'-
5; Загл)шка для инструментальных каналов QXS001 - от 1 до 100 ш т .:
6 . Клапан биопсийный QDZ001 - от 1 до 100 шт. .
7. Заглушка уплотнительная STP001 - от 1 до 100 шт.
8 . 1^апан воздух-вода SQ001 - от 1 до 100 шт.
9. Клапан аспирационный XY001 - от 1 до 100 шт. .
10. Руководство по эксплуатации - 1  шт. ; . :
11. Ёмкость для воды SP001 - от 1 до 20 шт. (при необходимости).
12. Течеискатель CLB002 - 1 шт. (при необходимости). . . у .-'
13. Щетка для цилиндра воздух-вода JRX105 - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
14. крышка НТО TQG002 - от 1 до 100 шт. у  ;
15. Крьппка для вспомогательной подачи воды FSSM001 - от 1 до 100 шт.
16. Трубка для вспомогательной подачи воды FSSG001 - от 1 до 100 шт.
17. Чехол для переноски -1  шт. - ' '^ ,^уу_  ;■ : :
18;;:Упаковочньш лист -1  шт. : ;^  У
Принадле:^ностй: у, • :-Уу ~  ̂ у.
Тестер герметичности автоматический ALD-1; в составе: /̂
- тестер герметичности автоматический ALD-1 -1  шт.; . '
- трубка тестера герметичности № 1 - от 1 до 100 шт.;
- трубка тестера герметишости № 2 - от 1 до 100
- предохранитель T2.5AL 250В - от 1 до 10 шт.; ;
- кабель питания 1500 мм - 1  шт.;
- руководство по эксплуатации - 1  шт.; ^ '
- упаковочный лист - 1  inr. у.
VII. Видеогастроскоп HD-GT1P, в составе:
Руководитель Федеральной службы ; 
по надзору в сфере здравоохранения ' : -
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V.-rvsV-A ,

ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
' (РОСЗДРАВНАДЗОР)

к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
S  НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

О Т  ОЗ апреля 2024 года " № РЗН 2024/22379
Лист 6

1. Видеогастроскоп HD-GT1P -1  шт.
2 . Щеттса чистящая J]^ 1 8 2 3  - от 1 до 100  пгг. (при необходШрсти).

. 3.:Шбор для очистки GLQ002 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (состав: Шприц
Для1̂ Ь м ь1вки -1  шт.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой -1  шт.; Фильтр 
дезинфектанта - 1  шт.; Трубка канала аспирационного - 1  шт.; Заглуппса канала - 1 шт.; 
Подающий патрубок -1  шт.). :
4.;3аглущка для инструментальных каналов QXS001-о т  1 до 100 шт.
3. Клапан биопсийньш QDZ001 - от 1 до 100 шт. \  :

: : 6.:3агд}й -отТ  до 100шт. /  V v ,
г. 7. Клап^.возд^^^ SQ001 - от 1 до 100 шт. ■ \
; : 8 , Клалгщ аспирационн XY001 - от 1 До 100 щт.

9. Руководство по эксплуатации - 1 шт. - .. с:-
' 10. Емкость Для воды SP001 - от 1 до 20 шт. (при необходимости).

^ у ' 11. Течеискатель CLB001 -1  шт. (при необходимости).
. 12; Крьппка ETO TQG001 - от 1 до 100 шт.
П .Ж холдляпереноски  - 1  шт.

, , . 14. Упаковочный лист -1  шт. У . vc- ■ ; л
;;; ■ Прйнада : у'й,-;■

Тестер герметичности автоматический ALD-1, в составе:
- тестер герметичности автоматический ALD-1 - 1 шт.; .;.

‘ - трубка тестера герметичности № 1 - от 1 до 100 шт.; . ; .'.-•.У;':
г  трубка тестера гёрметичности № 2 - от 1 до 100 шт.;
- предохр^итель Т2.5AL 250В - от 1 до 10 шт.; . ' .У:';-.;; У;

, ■ : - кабельпитания 1500мм - 1 шт.; ; -у-У.''Л
■ - р)чсоврдство по эксплуатации - 1  шт.; ' • .'У '"У,;:-'■

: : Чупёкрйоадьхй Лист - 1 шт. • ''■■ . / v '
■У’: VIII. Видергастроскоп HD-GT1, в составе:

1. Видеогастроскоп HD-GT1 -1  шт. У
2. Щетка тастящая JRX1823 - от 1 до 100 щт. (при необходимости).

. З:. Набор для очистки GLQ002 - от 1 до 20 шт. (при необходимости) (состав: Шприц
/уУ д М  промьтки - 1 шт.; Трубка - 4 шт.; Клапан трехходовой -1  шт.; Фильтр

дезинфектанта -1  шт.; Трубка канала аспирационного,^^да!К^^гтушка канала-4  шт.; 
Уу, Подающий патрубок -1  шт.).
У 4. Загл>тггка для инструментальных каналов QXS<
; У У 5; Клапан биопсийный QDZ001 - от 1 до 100 шт.

, ; 6. ЗаглупЩа уплотнительная STPOO1 - от 1 до 10(
Руководитель Федеральной службы 

У по надзору в сфере здравоохранения

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



ФЕЛЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - .
;(РрСЗДРАВНА/йрР): i

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
О Т 03 апреля 2024 года № РЗН 2024/22379

V : У - ОТ 1 до 100 шт. :
У : 8 . Клапан аспирационный XY001 - от 1 до 100 щт. ;

У У У9.^^™ йрдщ вото У ^
"л У; 10. Емкость для вода SPOOI - от 1 до 20 шт. (при необходимости). 
. у У11. Течеискатель CLB001 -1  шт. (при необходшиости). J У̂ У 

У 12. КрьщпсаЕТО TQG001 - от 1 до 100 шт.
УУ У И З. Чехол для 1 шт. У
^V ' г14 .:^^оврЩ ^

Принадлежности:
ТестёрТёрмётичности автоматический ALD-1, в составе:,
- тестер гфметичности автоматический ALD-P-1 шт.;
- трубка тестера герметичности № 1 - от 1 до 100 шт.;
- трубка тестера герметичности №  2 - от 1 до 100 шт.;
- предохранитель T2.5AL 250В -о т  1 до 10шт.;
- кабель питания 1500 мм - 1 шт.;

£ - руководство по эксплуатации - 1  шт.;
-упаковочный л и с т - 1 щт.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Лист 7
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